GEBRAUCHSANWEISUNG FUR EINLAGEN IN SONDERANFERTIGUNG

Sie haben mit dem Produkt ein Hilfsmittel zur Behandlung, Linderung oder Kompensierung von Verletzungen, Fehlstatiken oder FuB-
deformitaten erhalten. Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, sie enthalt viele wichtige Informationen
und Sicherheitshinweise.

EINSATZ UND BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Die Versorgung ist ein Hilfsmittel, das Ihnen das Gehen und Stehen erleichtern und Ihren Ful3 vor Fehlstellungen, Druckstellen und Wun-
den schitzen soll. Die Belastungsfahigkeit ist auf die zum Zeitpunkt der Versorgung zu erwartende Belastung abgestimmt. Eine nicht
bestimmungsgemaBe Verwendung kann durch Uberlastung zu Materialermiidung und im Extremfall zur Zerstérung des Schuhs und der
Bettung fihren. Die Verwendung des Medizinprodukts im Wasser, wenn nicht eigens dafur gebaut, und der Kontakt mit Sduren und L6-
sungsmitteln ist zu vermeiden. Dartber hinaus sind Feuchtigkeit, Erwarmung tber 50°C und UbermaBige mechanische Beanspruchung
zu vermeiden, da dies zu Eigenschafts- und Passformverdanderungen fihren kann. Ebenso sind der Schuh und die Bettung von offenen
Flammen fernzuhalten. Die Versorgung ist nicht dafur bestimmt, direkt auf der Haut getragen zu werden. Die tagliche Tragezeit ist mit
lhrem Arzt auf das individuelle Therapiekonzept abzustimmen. Die Bettung bildet eine funktionelle Einheit mit dem Schuh, in dem sie
getragen wird. Da sie ihre Wirkung nur in Verbindung mit diesem entfaltet, muss er bestimmten Anforderungen entsprechen. Tragen
Sie die Bettung nur in dem dafir vorgesehenen Schuh. Anderungen sind immer mit ihrem Orthopadietechniker und dem behandelnden
Arzt abzustimmen.

WAS SIE TUN SOLLTEN
Beobachten und kontrollieren Sie mindestens taglich Ihre FiBe. Bei Bildung von Druckstellen oder allergischen Reaktionen, die in Form
von Schmerz oder Hautrétung auftreten, bedarf es der Kontrolle durch den Orthopéadietechniker. In seltenen Féllen kénnen allergische
Reaktionen im Hinblick auf das verwendete Material auftreten. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings sehr gering, da wir in der Regel
Materialien einsetzen, die nach DIN EN ISO | 0993-10. Oko-Tex Standard | 00, Spielzeug-Norm DIN EN 71 -3 hergestellt, oder auf Schad-
stoffe SC-Gepruft sowie von uns ausreichend erprobt wurden.
e Vermeiden Sie den direkten Kontakt verletzter Haut oder geschadigter Haut und tragen sie stets Strimpfe.
e Bitte beachten Sie insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, dass es durch Wachstum und Verdnderungen der
FUBe zu frihzeitigem Verlust der Funktion des Hilfsmittels kommen kann.
¢ Wenden Sie sich bei allen Problemen mit der Versorgung an Ihren Fachbetrieb und halten Sie gegebenenfalls vereinbarte
Kontrolltermine unbedingt ein. Wachstum (bei Kindern) und Gewichtsveranderungen kénnen die
Funktion der Versorgung beeintrachtigen.
e Achten Sie auf tagliche Kérperpflege/Hygiene und nehmen Sie die Einlagen nach Gebrauch aus dem Schuh.
Feuchte Einlagen und Schuhe dirfen niemals auf der Heizung getrocknet werden. Dies kann zu Materialveranderungen,
Beschadigungen und Passformverlust fihren.
e Zur Reinigung konnen Sie fur alle Leder-, Kunststoff- und Gummimaterialien ein feuchtes Tuch benutzen.
Bitte benutzen sie keine aggressiven Reiniger und Desinfektionsmittel.
* Bitte wenden Sie sich sofort an uns, falls Sie Beschadigungen an der Versorgung bemerken. Uberpriifen Sie hierzu die
Versorgung mindestens wochentlich auf Risse, Bruchstellen, Faltenbildung oder geldste Verklebungen.

HANDHABUNG, TAGLICHER GEBRAUCH

Legen Sie die Bettung richtig (rechts/links) in Ihre Schuhe ein, so dass diese passgenau im Schuh liegt. Fremdkérper mussen vorher ent-
fernt werden. Die Schuhe sind so zu schlieBen, dass das Verrutschen des FuBes sicher vermieden wird. Gleichzeitig darf der Sitz nicht zu
eng oder zu fest sein.

SICHERHEITSHINWEISE

Benutzen Sie nur die gelieferte Bettung. Andere Bettungen sind fur Ihre Indikation moglicherweise nicht geeignet. Die Verwendung in
Kombination mit Sicherheitsschuhen ist nur fur eigens dafir vorgesehene Einlagen/Bettungen erlaubt. Ungentgender Sitz der Schuhe,
Beschadigungen oder Fremdkorper verursachen Hautrétungen, Blasen, Druckstellen, Blutstau, Taubheitsgefihle, offene Stellen und
kdnnen ggf. zum Sturz des Anwenders fuhren. Achten Sie auf den korrekten Sitz der Versorgung. Die Nutzungsdauer des Hilfsmittels ist
nicht abschatzbar, da durch Veranderung der FiiBe und VerschleiB zwar Beeintrachtigungen entstehen kénnen, der Zeitpunkt des Ein-
tretens jedoch nicht prognostiziert werden kann. Unter Ublichen Einsatzbedingungen (flacher, ebener Untergrund, geschutzt vor Nésse,
Hitze und auBergewohnlicher mechanischer Beanspruchung infolge hohem Képergewicht oder Sport, regelmaBige Pflege und Wartung)
ist eine Verwendung der Produkte tber mehrere Jahre moglich. Bitte beachten Sie, dass ein Austausch auch aus hygienischen Griinden
erforderlich sein kann.

MATERIALIEN

Folgende Materialien kénnen einzeln oder auch kombiniert zum Einsatz kommen:

Aluminium, EVA Ethylenvinylacetatschaum, Federstahl, Gewebeverstarkung z.B. Thermit, Glas/Kohlefaserverstarkter Kunststoff, Polster-
schaum Carbosan, Leder, Microfaserbezug, Moosgummi, Vlies Unterdecken, Kork bzw. Korkgemisch, Gummipelotten, Polyethylen,
Polyethylenschaum, Polypropylen, Polyurethanschaum, V2A, Zellpolyethylen. Die verwendeten Materialien konnen fur jede individuelle
Einlagenanfertigung abweichen und sollten bei Bedarf im Einzelfall beim zustandigen Medizinprodukteberater erfragt werden.
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